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Dotyczy

postepowania w trybie

przetargu nieograniczonego

dostawa wyrobéw medycznych

Sygn. sprawy Sz.S.P.0.0. SZPiGM.3810/61/2019

W zwigzku z pytaniami zlozonymi w niniejszym postepowaniu przez
Wykonawcéw Zamawiajgcy udziela nastepujgcych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy SIWZ, Zalacznik nr 7 Wzér Umowy Sprzedazy, § 6, pkt 2

Czy Zamawiajacy celem doprecyzowania wyrazi zgod¢ na uzupelnienie w/w punktu
0 nastepujacy zapis:

»Niespelnienie lub nienalezyte spelnienie $wiadczenia bedgcego przedmiotem umowy
przez Sprzedajacego, powodujace utrate przez Kupujacego $rodkéw publicznych
zagwarantowanych Kupujacemu umowg zawartg z Ministerstwem Zdrowia, spowoduje
zaplate na przez Sprzedajgcego na rzecz Kupujgcego réwnowarto$ci utraconej kwoty
Jjako odszkodowania na zasadach wynikajgcych z kc.”?

Prosimy o potwierdzenie, Zze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w tym zakresie bedzie
regulowana przepisami kodeksu cywilnego o odpowiedzialnosci kontraktowe;.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2
Dotyczy SIWZ, Zalacznik nr 7 Wzér Umowy Sprzedazy, § 6, pkt 5
Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na uzupelienie w/w punktu o nastepujgcy zapis:

»Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, strony moga byé
zobowigzane do zaptaty odszkodowania przekraczajacego kare umowng na zasadach
ogblnych, z zastrzezeniem, ze Wykonawca ponosi bez ograniczen umownych



odpowiedzialnos¢ w zakresie, w jakim bezwzgledne przepisy prawa nie pozwalajg na
zmiane lub ograniczenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej. W pozostatym zakresie
laczna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy wynikajaca z umowy lub
pozostajgca z nig w zwigzku, niezaleznie od podstaw prawnych dochodzonego
roszczenia (w tym z tytulu kar umownych) ograniczona jest do wartosci umowy netto.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone korzysci, utrate przychodow,
utracone dane, utrate¢ zyskow, utrat¢ mozliwosci eksploatacji, przerwy w pracy, koszty
kapitatlowe, odszkodowania i kary umowne placone przez Zamawiajgcego swoim
kontrahentom”?

Odpowiedz: .
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy SIWZ, Zatacznik nr 7 Wzoér Umowy Sprzedazy, § 7, pkt 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na modyfikacje w/w punktu:

., W razie zwloki w wykonaniu zaméwienia Kupujgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy po
uprzednim pisemnym wezwaniu do nalezytego, w tym terminowego wykonania umowy
i wyznaczeniu terminu dodatkowego. Wyznaczenie przez Kupujgcego nowego terminu
nie zwalnia Sprzedajgcego od obowigzku zaptaty kar umownych.”?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOZNY - APARAT RTG, pkt 4
Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny aparat naczyniowy, w ktérym ruch wzdtuzny
ramienia C nieznacznie rézni si¢ od wymaganego o 1 cm i wynosi 20 cm?
Roéznica ta nie ma zadnego wplywu na jakos$¢ czy sposéb wykonywania procedur
medycznych a jedynie uniemozliwia nam zlozenie waznej oferty i preferuje aparat firmy
Zhiem Vision RFD.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza, jednocze$nie informuje¢, iz opisany w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia ruch wystepuje u co najmniej 3 innych
producentow.

Pytanie nr 5

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOZNY - APARAT RTG, pkt
7

Czy Zamawiajacy dopusci -nowoczesny aparat naczyniowy pozwalajgcy na wykonanie
pelnego profilu zabiegéw terapeutycznych: angioplastyki, implantacji stentow,
miejscowej fibrynolizy, tromboaspiracji, aterektomii, implantacji filtréw do duzych zyt,
terapeutycznej embolizacji, implantacji stent-graftow oraz usuwania cial obcych
z drzewa naczyniowego, w ktorym zakres ruchu orbitalnego ramienia wynosi 148°?
W procedurach wymienionych powyzej proponowany zakres ruchu jest wystarczajacy.
Musimy zauwazy¢, ze dostgpne na rynku ramiona C wykorzystywane do wyzej
wymienionych procedur za wyjatkiem aparatu firmy Zhiem Vision RFD, opisanego
w powyzszej specyfikacji, oferujg maksymalny zakres ruchu orbitalnego do 140 stopni.



Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiajacy wymaga aby bez repozycjonowania moc wykonaé
wysokospecjalistyczne procedury angiograficzne, jednocze$nie informuje iz co
najmniej 2 producentow wysokospecjalistycznej aparatury posiada parametry
wymienione w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.

Pytanie nr 6

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOZNY - APARAT RTG, pkt
23

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza rami¢ C pracujgce ze zmienng
czestotliwosdcig pracy generatora, ktorej zakres wynosi 18 — 50 kHz. Taki tryb pracy nie
powoduje utraty jakosci, ani ograniczen w codziennej pracy.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOZNY - APARAT RTG, pkt
26

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny aparat wyposazony w tryby fluoroskopii
pulsacyjnej i radiografii cyfrowej, w ktérym szeroko$¢ impulsu miesci sie w wezszym
zakresie od 5 - 14ms?

Nowoczesne aparaty RTG realizujgce funkcje fluoroskopii charakteryzuja sie
odmiennym podejsciem od wezesniejszych, starszych technologii w aspekcie jakoSci
obrazowania w korelacji z poziomem dawki. W trakcie fluoroskopii pulsacyjnej im
krécej trwajg pulsy a posiadaja wigksze natezenie pradu, tym bardziej kontrastowe
1 wyrazniejsze stajg si¢ uzyskiwane obrazy.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ. Zamawiajacy wymaga szerokiego impulsu, aby w znaczny sposéb
ograniczy¢ dawke dla pacjenta i personelu.

Pytanie nr 8

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOZNY - APARAT RTG, pkt
29

Czy Zamawiajacy dopusci aparat automatycznie dopierajgcy parametry we wszystkich
trybach pracy dla mA w zakresie 3 — 250 mA, natomiast kV w zakresie 40 — 120 kV
(nie co 1 kV)? W przypadku wykonywanych zabiegéw dobér napiecia co 1 kV nie ma
zadnego zastosowania klinicznego.

Odpowiedz: |
Zgodnie z SIWZ. Regulacja skokéw co 1 kV ma na celu dostosowanie warunkow
pracy do réznych pacjentéw m in. z nadwagg.

Pytanie nr 9 )

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOZNY - APARAT RTG, pkt
45

Czy Zamawiajacy dopusci aparat o pojemnosci cieplnej kolpaka wynoszacej 5300
kHU?



Pragniemy zaoferowaé aparat wyposazony w system aktywnego chtodzenia, w uktadzie
zamknigtym zintegrowanym z glowica RTG oraz ramieniem C, co zapewnia
przedtuzong dostgpnos¢ promieniowania w trakcie wydtuzonych czaséw fluoroskopii,
np. podezas ztozonych procedur realizowanych na sali operacyjne;.

Jest to w zupelnosci wystarczajaca wartosé pojemnosci cieplnej, ktéra w polaczeniu
z bardzo duzg szybkoscig chtodzenia kotpaka na poziomie 163 kHU/min zapewni cigglg
pracg aparatu, nawet w przypadku dtugotrwatych procedur wewngtrznaczyniowych.
Opisany obecnie w SIWZ wymog ogranicza konkurencj¢ i uniemozliwia nam zlozenie
waznej oferty.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiajacy wymaga ze wzgledu na konieczno$é wykonywaniu
czg¢sto bardzo dlugich zabiegéw angiograficznych i wyeliminowanie wystepowania
przegrzania si¢ lampy rtg .

Pytanie nr 10 )

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOZNY - APARAT RTG, pkt
50.

Czy Zamawiajacy dopusci aparat z detektorem, ktérego wielko$¢ piksela wynosi 152
um?

Jest to wielko$¢ nieznacznie réznigea sie od wymagane]j przez Zamawiajgcego i nie
bedzie miata istotnego znaczenia dla uzytkowania aparatu i otrzymywanych obrazow,
gdyz sg one wys$wietlane na monitorach o rozdzielczosci 1280x1024.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOZNY - APARAT RTG, pkt
54

Czy Zamawiajacy dopusci aparat z detektorem, ktorego rozdzielezo$é i matryca
przetwarzania obrazu wynosi 1360 x 1360 pikseli?

Jest to wielko$¢ nieznacznie réznigca sie od wymaganej przez Zamawiajacego i nie
bedzie miata istotnego znaczenia dla uzytkowania aparatu i otrzymywanych obrazow,
gdyz s one wyswietlane na monitorach o rozdzielczosci 1280x1024.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiajacy stawia na jak najlepszg jakos¢ diagnostyczng a w
przypadku badan kardiologicznych m in. wprowadzaniu cewnika jako§¢ obrazu
ma bardzo duze znaczenie.

Pytanie nr 12

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOZNY - APARAT RTG, pkt
71,

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé regulacii wysokosci monitoréw w pionie zamiast
regulacji pochylenia?

Podczas przedluzajacych sie zabiegéw w przypadku zmiany pozycji operatora ze
stojacej na siedzacg mozliwo$é zmiany wysokosci monitordw Znaczaco poprawia
komfort i ergonomie pracy.



Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOZNY - APARAT RTG, pkt
73.

Czy Zamawiajacy poprzez wymog sterowania urzadzenia poprzez dwa monitory
kolorowe dotykowe, wszystkimi funkcjami generatora wraz z podgladem obrazu
zywego dla obshugi rozumie wymég dostarczenia aparatu z jednym panelem
zmonitorem dotykowym zamontowanym na ramieniu C oraz drugim panelem
z monitorem dotykowym montowanym do szyny stotu, umozliwiajacym sterowanie
z pola sterylnego?

Jest to typowe rozwigzanie w tej klasie aparatu, zapewniajgce petng funkcjonalnosé
1 kontrole dla operatora.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOZNY - APARAT RTG.

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagal zmotoryzowanych ruchéw ramienia C tj. ruchu
orbitalnego i ruchu wokét osi wzdluznej, tak jak wymaga zmotoryzowanego ruchu
ramienia C w pionie?

Jest to bardzo istotna funkcjonalnos¢ znaczaco utatwiajaca wykonywanie zabiegéw
podczas dlugotrwatych procedur wewnatrznaczyniowych. Z tego wzgledu prosimy
o0 jednoznaczne potwierdzenie czy Zamawiajacy wymaga Ww  postepowaniu
zmotoryzowanych ruchéw ramienia C tj. ruchu orbitalnego (LAO/RAO) i wokét osi
poziomej (CRAN/CAUD).

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOZNY - APARAT RTG
PARAMETRY URZADZENIA PODLEGAJACE OCENIE W ZAKRESOE
KRYTERIUM PARAMETRY TECHNICZNE.

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ wprowadzié punktacje za dostep do funkcji zwalniania
1 blokowania hamulcéw bezposrednio przy detektorze TAK — 20 pkt Nie — 0 pkt?

Dzigki temu Operator ma mozliwo$¢ ustawiania aparatu z pola sterylnego samodzielnie
po zwolnieniu hamulc6éw, co znaczaco zwigksza ergonomig i szybkos¢ pracy, poniewaz
nie wymaga angazowania pomocniczego personelu np. w celu niewielkiej zmiany
ustawienia katowego ramienia C.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOZNY - APARAT RTG
PARAMETRY URZADZENIA PODLEGAJACE OCENIE W ZAKRESOE
KRYTERIUM PARAMETRY TECHNICZNE.



Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ wprowadzi¢ ocen¢ punktowsg zaréwno dla predkosci
chodzenia koltpaka jak i szybkosci chlodzenia anody, przyznajac dla najwiekszych
wartosci po 20 pkt?

Sg to rownie istotne parametry zespotu lampy rtg jak oceniana przez Zamawiajgcego
pojemno$¢ cieplna kotpaka i powinny réwniez podlegaé ocenie.

46 Predkos¢ chtodzenia | >80kHU/min — <100kHU/min — 0 pkt
kolpaka >100kHU/min — 20 pkt.

47 Szybkos¢ chtodzenia | >75kHU/min — < 85 kHU/min — 0 pkt.
anody >85 kHU/min — 20 pkt.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy SIWZ, pkt 5 oraz Zalacznik nr 7 Wzér Umowy Sprzedazy, § 3, pkt1i2.
Zamawiajacy w pkt 5. SIWZ okresla termin realizacji zaméwienia:

»Wymagany termin realizacji zamOwienia: dostawa, montaz uruchomienie
1 przeszkolenie personelu: do 10.12.2019r.”

Natomiast w projekcie umowy rozdziela w par. 3 ust.1i2 termin dostawy od terminu
instalacji i uruchomienia.

Pragniemy zwréci¢ uwage iz montaz aparatu ma sie odby¢ w przygotowanych przez
Zamawiajacego pomieszczeniach.

Za termin przygotowania tych pomieszczefi nie odpowiada Oferent i w zwigzku z tym
termin montazu i uruchomienia powinien byé zwiazany z terminem przekazania
pomieszczen gotowych do montazu.

Czy w zwigzku z tym Zamawiajacy dopusci dostawe do 10.12.2019, a montaz
iuruchomienie w terminie do 15 dni roboczych po protokolarnym przekazaniu
Wykonawcy pomieszczen przygotowanych wg wytycznych producenta?

Ww. zmiana da nam mozliwos¢ zlozenia waznej oferty, przy i tak bardzo krétkim
terminie pozostajacym na dostawe aparatu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy ustala nastepujgce terminy:

- termin dostawy sprzetu: do 10.12.2019r.

- termin montazu, uruchomienia i przeszkolenia personelu: do 13.12.2019r.

Pytanie nr 18

Dotyczy SIWZ, Zalacznik nr 7 Wzér Umowy Sprzedazy, § 2, pkt 2b

Prosimy o potwierdzenie, ze prace adaptacyjne umozliwiajagce montaz aparatu
telekomando, wskazane w wytycznych producenta zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza.




Pytanie nr 19

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 2 CYFROWY APARAT RTG TYPU
TELEKOMANDO, pkt 122

Prosimy o udostgpnienie wersji elektronicznej projektu oston stalych dla obecnie
zainstalowanego aparatu.

Odpowiedz:
Elektroniczna wersja projektu oslton stalych udostepniona jako odrebny zalgcznik
do odpowiedzi.

Pytanie nr 20

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 2 CYFROWY APARAT RTG TYPU
TELEKOMANDO, pkt 122

Prosimy o udostgpnienie w wersji elektronicznej rzutu pomieszczen w ktérych
zlokalizowana jest pracownia RTG.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada aktualnych rzutéw pomieszczen — niezbedna jest wizja
lokalna u Zamawiajgcego.

Pytanie nr 21

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 2 CYFROWY APARAT RTG TYPU
TELEKOMANDO, pkt 122

Prosimy o udzielenie informacji o no$nosci stropu w pomieszczaniu, w ktérym ma
zosta¢ zainstalowany aparat typu telekomando.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dostosuje strop do potrzeb montazu dostarczanego przez
Wykonawce aparatu

Pytanie nr 22

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 2 CYFROWY APARAT RTG TYPU
TELEKOMANDO, pkt 122

Prosimy o potwierdzenie, Ze w pracowni jest sprawna wentylacja i Zamawiajgcy
dysponuje protokotem pomiaru skutecznosci wentylacji nie starszym niz 12m.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w pracowni jest sprawna wentylacja. W zwigzku
z powyzszym zamawiajgcy dokonuje zmiany w Zalgczniku nr 1 w cze$ci dotyczgcej
ZADANIA 2 pkt. 122. Nowa tre$é¢ otrzymuje brzmienie:

122 | Wykonanie projektu oslon stalych | TAK ]

Pytanie nr 23

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 2 CYFROWY APARAT RTG TYPU
TELEKOMANDO, pkt 122
Prosimy o okrelenie dostepnej mocy przylgczeniowej dla aparatu typu telekomando.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dostosuje przylacz zgodnie ze specyfikacjg dostarczanego aparatu.



Pytanie nr 24

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 2 CYFROWY APARAT RTG TYPU
TELEKOMANDO, pkt 122

Prosimy o informacje na temat zlokalizowania kabla zasilajgcego aparat, liczby zyl
1 przekroju zyl.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dostosuje przylacz zgodnie ze specyfikacjg dostarczanego aparatu.

Pytanie nr 25

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 2 CYFROWY APARAT RTG TYPU
TELEKOMANDO, pkt 83, WARUNKI INSTALACYJNE I DOKUMENTACJA.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy we wlasnym zakresie wykona adaptacje
pomieszczenia wedtug wytycznych producenta, przekazanych w dniu podpisania
umowy.

Prosimy o potwierdzenie, ze przystosowane wedlug  wytycznych producenta
pomieszczenia zostang przekazane Wykonawcey celem instalacji aparatu nie pézniej niz
15 dni roboczych przed terminem realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze wykona we wlasnym zakresie adaptacje pomieszczenia
wedlug wytycznych producenta przekazanych przez Wykonawcg w dniu podpisania
umowy. Termin wykonania prac zostanie podany Wykonawey po zapoznaniu sig
z zakresem prac adaptacyjnych.

Pytanie nr 26

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze oczekuje wystawienia faktury na podstawie protokotu
dostawy, a potwierdzeniem wykonania catodci przedmiotu umowy bedzie podpisany
protokét odbioru?

Odpowiedz:
Podstawa wystawienia faktury bedzie podpisany protoké} odbioru sprzetu.

Pytanie nr 27

Dotyczy SIWZ, Zalacznik nr 7 Wzér Umowy Sprzedazy, § 5, pkt 4.

Czy Kupujacy zaakceptuje termin zakonczenia naprawy wynoszacy 3 dni robocze,
jezeli do naprawy nie jest wymagany zakup czgéci zamiennych za granicg i 7 dni
roboczych, jezeli do naprawy konieczny jest zakup czg$ci zamiennych za granica. Dni
robocze to dni pn-pt z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 28

Dotyczy SIWZ, Zalacznik nr 7 Wzér Umowy Sprzedazy, § 5, pkt 5

Czy Kupujacy zaakceptuje czas reakeji na podjecie czynnosci serwisowych rozumiane
jako kontakt telefoniczny i rozpoczecie interwencji zdalnej w przeciggu 8 godzin od
zgloszenia w godzinach 8-21 codziennie z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy?



Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 29

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 3 ANGIOGRAF PRZEWOZNY - APARAT RTG, pkt
85, Inne wymagania.

Czy Zamawiajgcy wyraza zgodg na modyfikacje w/w zapisu na:

"Dostgpno$¢ wyposazenia i czgéci zamiennych minimum 10 lat od daty odbioru.
Powyzsze nie dotyczy oprogramowania i sprzetu komputerowego, dla ktérego
Wykonawca zapewnia 5 letnig dostepnos¢ czesci zamiennych”?

Przedmiotowa prosba ma na celu doprecyzowanie obowigzkéw Wykonawcy.
Zwracamy uwagg, ze zadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010
roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993
roku dotyczaca wyrobéw medycznych) nie reguluja kwestii dostepnosci czesci
zamiennych 1 nie wskazuja wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej
dostepnosci. Z uwagi na postep technologiczny wyroby IT tj. komputery
1 oprogramowanie do nich, podlegaja ciagtym zmianom i standardem jest ich wymiana
na nowsze modele wezesniej, niz po 10 latach. Istotnym jest réwniez fakt, ze producenci
komputeréw i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postep technologiczny,
zazwyczaj nie utrzymuja ich na stanie magazynowym w tak dtugim okresie. Z uwagi na
powyzsze, zobowigzanie do zapewnienia 10 letniej dostepnosci komputeréw, czedci
zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tozsamych z dostarczonymi
przez Wykonaweg w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowigzaniem praktycznie
niemozliwym do wykonania. Majac powyzsze na uwadze uprzejmie prosimy o zmiang
zapisu umownego zgodnie z powyzszg propozycija.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

Dotyczy SIWZ, pkt 1, ppkt 4.

Prosimy o doprecyzowanie w jakim zalaczniku nalezy zlozyé stosowne o$wiadczenie
dotyczace obowigzku informacyjnego wynikajace z RODO. Wskazany Zatgcznik nr 1
do SIWZ stanowi Opis przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz:

Powyisze oSwiadczenie znajduje si¢ w zalgczniku nr 9 do SIWZ (oferta
asortymentowo-cenowa). Powyzsze oSwiadczenie Wykonawca moze réwniez zlozy¢
w dowolnym miejscu w ofercie przetargowe;j.

Pytanie nr 31
Dotyczy SIWZ, pkt 6, ppkt 3
Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze wzér oferty stanowi zatacznik nr 9 2

Odpowiedz: Tak, wzor oferty stanowi zalgcznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiajgcy moze zlozy¢ ofert¢ w dowolnej formie zzachowaniem tresci
i wszystkich elementéw okreslonych w zalgczniku nr 9. Wykonawcy skladajgcy
ofert¢ na pakiet nr 4 nie s3 zobowiazani do umieszczania w swojej ofercie tabelki
okreslajgcej parametry techniczne podlegajace ocenie w zakresie kryterium
»Parametry techniczne”,



Pytanie nr 32

Dotyczy Zalgcznika nr 1 Zadanie 1: Cyfrowy mammograf do SIWZ.

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy bedzie wymagal wraz z mammografem
dostarczenia osobnego urzadzenia w postaci tzw. mobilnego mammografu
srodoperacyjnego o parametrach detektora min. 12x15cm oraz piksela max. 25um.
Urzgdzenie umozliwia prze$wietlanie bioptatéw pobranych na mammografie podczas
biopsji mammotomicznej (prozniowej), aby zweryfikowaé mikrozwapnienia, a takze
wycietych tkanek piersi na bloku operacyjnym w celu oceny marginesdéw usunietego
preparatu tkankowego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga

Pytanie nr 33

Dotyczy Zadania nr 3: angiografu mobilnego.

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie iz ze wzgledu na wysokospecjalistyczne
procedury m in. kardiologiczne wymogiem bedzie dostarczenie aparatu z generatorem
0 mocy min. 25 kW?

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza

Pytanie nr 34

Dotyczy Umowy §5 ust 4.

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany czesci) i 10 dni
roboczych

(w przypadku wymiany czesci zamiennych sprowadzanych z zagranicy), liczony od
zdiagnozowania usterki.

Wyjasniamy, ze czas naprawy zalezny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku
drobnych uszkodzen, taka naprawa moze potrwa¢ kilka godzin. Natomiast w przypadku
skomplikowanego uszkodzenia nieco dtuzej, jak réwniez w przypadku takiego, ktore
np. wymaga wymiany podzespolu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydtuza si¢
o termin sprowadzenia danej czesci z zagranicy, a wigc o czas transportu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode

Pytanie nr 35
Dotyczy Umowy §6 ust 3 i 4
Zwracamy si¢ z pro$ba o obnizenie kary do 10%.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 36

Dotyczy wzoru umowy.

Zwracamy si¢ z prosba aby kary naliczane bylty w dniach roboczych od pn-pt.
z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiajacy w tresci SIWZ okreslit Sposob
naliczania kar umownych nie precyzujgce sytuacji, w ktérych kary umowne nie powinny
by¢ naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawce sytuacje (brak mozliwogci



reakcji w sobotg). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, ze kary umowne beda
dotyczyly dni roboczych od pn-pt. (z wytgczeniem dni wolnych od pracy).

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37

Dotyczy (zadanie nr 2, pkt. 1).

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat, ktérego istotne elementy tj. Generator lampa RTG
scianka zdalnie sterowana i statyw pochodzg od jednego wytwércy i objete sa jednym
wspolnym certyfikatem CE? Wspélny certyfikat CE jest zapewnieniem, Ze aparat
wspdlpracuje jako catos¢ i nie jest posktadany z czesci niewspdipracujacych ze sobg.?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 38

Dotyczy (zadanie nr 2, Pkt. 19)

Czy Zamawiajgcy uzna za spelniajacy i bedzie punktowat zapis "Scianka automatycznie
ustawia si¢ do pozycji zapisanej w programie narzagdowym?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 39

Dotyczy (zadanie nr 2, Pkt. 27).

Czy Zamawiajacy dopusci aparat RTG o odlegtosei blat stotu-detektor wynosi 7,8 cm ?
Réznica 0.3 cm nie jest réznicg istotnie wplywajaca na mozliwosci diagnostyczne
aparatu.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 40

Dotyczy (zadanie nr 2, pkt. 41).

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat RTG o szybkosci chtodzenia lampy 140 kHU/min?
Aparat posiada znacznie wyzsza pojemnosé cieplng lampy co rekompensuje rozniceg.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie nr 41

Dotyczy (zadanie nr 2, pkt. 67).

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat RTG o wysiegu poziomym ramienia 104,5? Aparat
posiada zwartg i lekka konstrukcje ulatwiajaca pozycjonowanie przy t6zku pacjenta
wiec roznica 15 cm nie wplynie na mozliwo$é obrazowania.

Odpowiedz:
Pytanie nie dotyczy wskazanego zadania i punktu.

Pytanie nr 42
Dotyczy (zadanie nr 1, pkt. 21)



Czy Zamawiajacy dopusci aparat RTG bez opisanej funkcjonalnosci autotrackingu
scianki ptucnej? Jest to funkcjonalno$é znacznie podnoszaca poziom skomplikowania
aparatu co za tym idzie koszty serwisowania w okresie pogwarancyjnym.

Odpowiedz:
Pytanie nie dotyczy wskazanego zadania i punktu.

Pytanie nr 43
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wyznaczenie terminu wizji lokalnej?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 44

Dotyczy: Zalgeznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamoOwienia, Zadanie nr 1 —
Mammograf cyfrowy.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal dostarczenia wraz z mammografem cyfrowym
automatycznego bezwkladowego wstrzykiwacza $rodka cieniujgcego i soli
filzjologicznej, ktory pracuje przy uzyciu materialow zuzywalnych o certyfikowanej
sterylnosci przez 24 godziny niezaleznie od ilogci iniekeji, nie zawierajgcych zwiazkéw
DEHP (ftalany dietylohekylu)?

Odpowiedz:

Zgodnie ze zmianami w SIWZ zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz
z aparatem automatycznego wstrzykiwacza.

Opisane w pytaniu rozwiazania zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 45

Dotyczy pkt 5 STWZ - Termin realizacji zaméwienia.

Zwracamy si¢ z prosba o wydluzenie terminu realizacji zamdwienia do max.
31.12.2019 r.

Okresdlony przez Zamawiajgcego termin realizacji do 10 grudnia 2019 r. moze okazaé
si¢ niewystarczajgcy, np. w przypadku  przedhuzajacego sie rozstrzygniecia
postgpowania i podpisania umowy.

Nalezy wzia¢ pod uwage, Ze oferowany sprzgt produkowany jest przez producenta
zagranicznego, zgodnie z konfiguracja okreslong przez przysztego Uzytkownika, a wiec
pod konkretne zamdwienie.

Realizacja dostawy nie moze nastapi¢ wezesniej niz po wyborze oferty i podpisaniu
umowy, a wige termin 10.12.2019 r. moze by¢ niemozliwy do dotrzymania.

Odpowiedz:

Zamawiajjcy ustala nastepujace terminy:

- termin dostawy sprzetu: do 10.12.2019r.

- termin montazu, uruchomienia i przeszkolenia personelu: do 13.12.2019r.

Pytanie nr 46

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

Dotyczy pkt 27 ,,Kolimacja automatyczna i kolimacja reczna do min. 5 formatow”.
Prosimy o modyfikacje punktu na »Kolimacja automatyczna lub kolimacja reczna do
min. 5 formatéw” oraz zmiane parametrow podlegajacych ocenie na:

[27 ] Kolimacja automatyczna lub kolimacja reczna l Kolimacja rgczna — 0 pkt |




do min. 5 formatéw Kolimacja automatyczna — 10
pkt

Argumentujgc powyzsza prosbe pragniemy zauwazy¢, ze kolimacja automatyczna jest
rozwigzaniem nowoczesniejszym i uzytkowo lepszym, poniewaz staranno$¢ jej
wykonania przyczynia si¢ do zmniejszenia dawki.

Zapis w pierwotnym brzmieniu nie ma zadnego uzasadnienia merytorycznego
1 w sposob razacy preferuje parametry mammografu firmy HOLOGIC.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiajgcy doprecyzowuje i wyjasnia, ze oczekuje
dostarczenia mammografu z funkejg kolimacji automatycznej, a przyznaje punkty
dla systeméw posiadajgce kolimacje automatyczng i reczng.

Pytanie nr 47

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf

Dotyczy pkt 29 ,,Generator zabudowany w statyw mammografu”.

Prosimy o dopuszczenie mammografu cyfrowego posiadajgcego  generator
wolnostojgcy.

Jako wiodacy producent cyfrowych rozwiazan pragniemy zwréci¢ uwage, ze
postawiony przez Zamawiajgcego wymoég nie ma zadnego uzasadnienia
merytorycznego. Generator w nowoczesnych mammografach zajmuje mato miejsca
1w zaden sposob nie utrudnia dostepu do mammografu. Dodatkowo nalezy zwrdcié
uwage, ze rozwigzanie z generatorem zlokalizowanym poza obudowg statywu
urzadzenia jest funkcjonalnie korzystniejsze. Pozwala na lepsze chtodzenie generatora,
ktéry w czasie pracy wydziela duza ilogé ciepla. Poprawia réwniez warunki
serwisowania sprzetu, przez co wplywa na znaczne skrécenie czasu przestoju aparatu w
czasie dokonywania niezbednych przegladow czy napraw. Obecny zapis nie pozwala
nam na ztozenie waznej oferty w powyzszym postepowaniu.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ. Wedlug wiedzy Zamawiajjcego co najmniej pieciu producentéw
obecnych na rynku polskim posiada generator zabudowany w statyw. Dodatkowe
skrzynka generatora oraz okablowanie moze ogranicza¢ ergonomie pracy
w gabinecie.

Pytanie nr 48

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

Dotyczy pkt 36 ,,0dleglo$é ognisko — detektor obrazu (SID)”.
Prosimy o rezygnacje z punktacji w powyzszym punkcie.

Pragniemy zwréci¢ uwage, ze kazdy producent posiada unikalne rozwigzania w zakresie
tego parametru, a réznice wielkosci kilku cm nie maja wptywu na jakosé uzyskiwanych
wynikéw. Nie ma tez potwierdzenia, ze wicksza wartosé SID przynosi kliniczne
korzysci.

Zgodnie z wzorcowymi procedurami radiolo gicznymi z zakresu radiologii — diagnostyki
obrazowej 1 radiologii zabiegowej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2015 I., poz. 78) badania
mammograficzne wykonywane sa z odlegloéci SID (FFD) > 60 cm (procedura 118 str.
499). Stosowanie wysokich odleglosci SID zwigksza dawke promieniowania, ktdrg



otrzymuje pacjent. Punktowanie tego parametru w zakresach wyzszych niz wymagane
faworyzuje ponownie rozwigzanie firmy HOLOGIC.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ. Wigksza odleglosé¢ ulatwia pozycjonowanie pacjentki oraz
wykonywanie procedur biopsyjnych. Wedlug wiedzy Zamawiajgcego parametr nie
ogranicza zadnego dostawcy mammografu, a co najmniej dwoéch dostawcéw
posiada SID wigkszy niz 68cm.

Pytanie nr 49

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf

Dotyezy pkt 37 ,,Zestaw do zdjeé powigkszonych o wspélezynniku powi¢kszenia
min. 1.5x”,

Prosimy o dopuszczenie mammografu cyfrowego z zestawem do zdje¢ powiekszonych
o wspotezynniku powigkszenia 1,8x lub modyfikacje tresci parametru na: ,,Zestaw do
zdj¢¢ powigkszonych o wartosci wspétczynnika powigkszenia co najmniej 1.5x”.

Pragniemy zauwazy¢, ze wedtug ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia
6 listopada 2013 r. w sprawie $wiadczen gwarantowanych z zakresu programéw
zdrowotnych, warunkiem realizacji $wiadczenia dla pogltebionej  diagnostyki
mammograficznej jest mozliwo$¢ wykonywania zdje¢ z powiekszeniem co najmniej
1,5x. Wymoég posiadania dwéch powickszen jest zatem nieuzasadniony i zbedny.
Nalezy zwréci¢ uwage, iz przedmiotem zamdwienia jest mammograf cyfrowy
pozwalajacy na duzo doklfadniejszg analize zdjgeia niz w przypadku urzadzen
analogowych. Bioragc pod uwage, iz lekarz diagnosta przy ocenie badania korzysta
z powigkszenia cyfrowego, tym samym wymog  konkretnego wspotczynnika
powigkszenia lub w ogéle zestawéw o dwoch roznych wspoétczynnikach jest zbedny,
gdyz nie daje ani uzytkownikowi, ani lekarzowi, zadnych wymiernych korzysci.
Proponowana modyfikacja zapisu zagwarantuje Zamawiajacemu otrzymanie najwyzszej
klasy urzadzenia przy jednoczesnym zachowaniu zasady uczciwej konkurencii.
Alternatywnie, jes$li Zamawiajacy zainteresowany jest mozliwoscig uzyskania dwoch
powigkszefi, cho¢ z informacji uzytkowych wynika, ze nawet majac takg mozliwo$é,
uzytkownicy korzystajg tylko z jednego zestawu, prosimy o zmiang parametrdw
podlegajgcych ocenie na:

Zestaw  do  zdje¢  powiekszonych o 1,5% lub 1,8x — 0 pkt

e wspotczynniku powiekszenia co najmniej 1,5x | 1,5%11,8x — 10 pkt

Obecny zapis nie pozwala nam na zlozenie waznej oferty w powyzszym postepowaniu.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiajacy oczekuje otrzymania systemu z powi¢kszeniem
1,5x, a przyznaje punkty dla systeméw ktére oprocz 1,5x posiadaja powickszenie
1,8x.

Pytanie nr 50

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

Dotyczy pkt 40 ,,Zakrzywiony ksztalt plytki uciskowej malego u duzego formatu,
odwzorowujacy ksztalt kobiecej piersi — plytka uwypuklona do gory w Srodkowej
czesci (dla poprawy komfortu i dokladniejszego docisnigcia piersi)”.



Czy Zamawiajacy uzna za rozwigzanie réwnowazne (tj. przyzna punkty) zaoferowanie
dwoch unikalnych adaptacyjnych plytek kompresyjnych ktorych plaszczyzna styku
z plersiag wygina si¢ i dopasowuje do ksztaltu piersi, co pozwala pltytce na réwnomierne
roztozenie nacisku a jednoczesnie bezpiecznie utrzymuje pier§ zapewniajgc idealne
roztozenie tkanki?

Zamieszczony przez Zamawiajgcego opis definiuje wprost konkretne rozwigzanie
stosowane w mammografie firmy HOLOGIC.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.,

Pytanie nr 51

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

Dotyczy pkt 43 ,,Automatyczne (bez koniecznosci ingerencji osoby obslugujacej)
przesuwanie pola promieniowania oraz pozycji plytki uciskowej do formatu
obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdluz dhizszej krawedzi detektora w zalezno$ci
od wybranej projekcji (w pozycji Srodkowej dla projekeji CC, w pozycji
prawo/lewo dla projekcji MLO)”.

Prosimy o usunigcie powyzszego wymagania

Pragniemy zwréci¢ uwagg, ze automatyczny przesuw ptlytki nie eliminuje koniecznosci
r¢eznej obstugi przez technika. Po wykonaniu ekspozycji, gdy nastepuje zwolnienie
kompresji i przesunigcie ptytki, kompresja piersi musi nastapi¢ przy udziale technika,
ktéry dokonuje pozycjonowania piersi. Zwracamy takze uwagg iz operacja manualnego
przesunigeia plytki w oferowanym przez nas systemie jest intuicyjna, wymaga tylko
jednej reki, ktérg i tak technik wykorzystuje podczas pozycjonowania piersi,
a dodatkowo plytka z manualnym przesuwem cechuje si¢ nizszym kosztem i mniejsza
awaryjnoscig.

Punktowanie tego parametru w zakresach wyzszych niz wymagane faworyzuje
ponownie rozwigzanie firmy HOLOGIC.,

Odpowiedz:
Zgodnie z STWZ. Rozwigzanie ulatwiaj gce i przySpieszajace prace technika.

Pytanie nr 52

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf

Dotyczy pkt 56 ,,Czas wykonania skanu tomosyntezy”.
Prosimy o rezygnacj¢ z punktacji w powyzszym punkcie.

Punktowanie tak skrajnie niskiego czasu skanu faworyzuje ponownie rozwigzanie firmy
HOLOGIC. Dochodzimy do absurdu, kiedy to jeden z najszybciej pracujacych
mammograféw dostgpnych na rynku (czas wykonania skanu tomosyntezy 4s), ktory
pragniemy zaoferowac¢ nie zdobywa punktéw.

Odpowiedz: Zamawiajacy dokonuje wykreslenia zapisu o tresci:

Wartos$¢ ponizej 4s — 10 pkt

56 | Czas wykonania skanu tomosyntezy Wartosé od ds do 10s — 0 pkt




z Zalycznika nr 1 ZADANIE NR 1 w czesci ,,PARAMETRY URZADZENIA
PODLEGAJACE OCENIE W ZAKRESIE KRYTERIUM PARAMETRY
TECHNICZNE”.

Pytanie nr 53

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

Dotyczy pkt 58 ,,Mozliwos¢ ustawienia glowicy i wykonania badania 3D i pozycji -
180°(detektor na gérze, lampa na dole)”.

Prosimy o usunigcie powyzszego wymagania

Zwracamy uwage, ze tak postawiony wymog nie ma .ani uzasadnienia klinicznego ani
prawnego o czym jasno stanowi ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA 7 dnia
6 listopada 2013 r. w sprawie $wiadczen gwarantowanych z zakresu programéw
zdrowotnych tj. braku wymogu dotyczacego obrotu ramienia do pozycji 180° (stolik na
gorze, lampa na dole) dla bada 3D (tomosyntezy). Obrazowanie 3D wykonuje sie
w projekcjach CC, MLO i ML — nie ma procedury na zastosowanie pozycji gantry -
180°. Przy badaniu tomosyntezy — ze wzgledu na dynamike badania (ruch lampy RTG) -
pozycja -180° powodowataby duze ryzyko kolizji z nogami pacjentki oraz narazenie na
zwigkszong dawke w zwigzku z ckspozycjg w kierunku twarzy.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiajacy wymaga w punkcie 34, aby system mial mozliwo§é
ustawienia ramienia w pozycji -180° dla badan standardowych. Zamawiajacy
przyznaje punkty dla systemu, ktéry posiada taka opcje dla tomosyntezy,

poniewaz nie chce ograniczaé jej funkcjonalnosci dla wszystkich mozliwych
projekeji.

Pytanie nr 54

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

Dotyczy pkt 72 ,,Oprogramowanie do obliczania ilosci niezbednego $rodka
kontrastowego odliczajace czas od podania S$rodka kontrastujgcego oraz
informujace o wlasciwym momencie wykonania ekspozycji”.

Prosimy o usunigcie powyzszego wymagania.

Obliczenia ilosci niezbednego $rodka kontrastowego jest zalezna od kwestii klinicznych
1 decyzji osoby obstugujacej a takze stanowi¢ moze cz¢S¢ oprogramowania systemu
wstrzykiwacza.

Alternatywnie prosimy o zmiang zapisu na:

»Oprogramowanie z mozliwoécia timera czyli odliczania czasu od podania $rodka
kontrastujacego, co ulatwia okreslenie whasciwego momentu wykonania pierwszej
ekspozycji”.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ. Funkcjonalno$é ulatwiajaca prace.

Pytanie nr 55

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

Dotyczy pkt. 102 ,Mozliwo$¢ oznaczenia na stacji diagnostycznej obszaru
zainteresowania wraz z adnotacja tekstowg i przesylania notatki do stacji
akwizycyjnej Mozliwo$é przesylania adnotacji dwukierunkowo: ze stacji opisowej
do stacji akwizycyjnej oraz ze stacji akwizycyjnej do stacji opisowej”.



Prosimy o dopuszczenie mammografu cyfrowego ze stacjg diagnostyczna, ktéra posiada
mozliwo$¢ oznaczenia na stacji diagnostycznej obszaru zainteresowania wraz
z adnotacjg tekstows, natomiast bez opcji przesylania notatki do stacji akwizycyjnej.
Pragniemy zauwazy¢, ze powyzsza funkcjonalno$é nie ma praktycznego zastosowania
W codziennej pracy uzytkownika. Badania wraz z notatkami i zaznaczonym obszarem sg
archiwizowane i w kazdej chwili dostepne na serwerze PACS.

Obecny zapis nie pozwala nam na ztozenie waznej oferty w powyzszym postepowaniu.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiajacy nie podziale opinii i uwaza, Ze opisana
funkcjonalno$é znaczaco ulatwia prac¢ i komunikacj¢ miedzy technikiem
i lekarzem opisujgcym.

Pytanie nr 56

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

- DETEKTOR CYFROWY.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na punktowanie dodatkowego parametru jakim jest
ksztatt pojedynczego piksela detektora?

Nasza unikalna technologia pozwala na uzyskanie ksztattu szesciokata (uktad jak dla
plastra miodu), co znacznie zwieksza czulo$é detektora (do 20% w stosunku do
klasycznych rozwigzan) oraz zmniejsza dawke ekspozycji przy jednoczesnym
utrzymaniu wysokiej jakosci obrazéw — ksztalt ten ulatwia tez znacznie procedury
rekonstrukcji obrazéw dla ekspozycji tomosyntezy i umozliwia latwe zmiany
rozdzielczosci w tych trybach. Wnosimy o wprowadzenie dodatkowego punktu

Kwadratowy — 0 pkt
Ksztatt pojedynczego piksela Ksztatt szesciokgta -10
pkt
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

Dotyczy pkt. 49 ,,Zakres dynamiki detektora?.

Zwracamy uwage zamawiajagcemu aby promowat rozwigzania bardziej zaawansowane
technicznie, jakim jest detektor 16-bitowy. Réznica w liczbie odczytywanych odcieni
w skali szarosci jest znaczaca w zaleznosci od zakres dynamiki:

12bit — 4096

14bit — 16384

16bit — 65536

Duzy zakres dynamiki obrazu wplywa na Jego lepsza interpretacje i moze przyczynié sie
do doktadniejszej oceny badania co w mammografii ma bardzo istotne znaczenie.
Biorge pod uwage powyzsze wnioskujemy o wprowadzenie punktacji do punktu
zgodnie z propozycja:

14 bit — 0 pkt

49 | Zakres dynamiki detektora Powyzej 14 bit — 10 pkt




Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58

Zadanie nr 1: Cyfrowy mammograf.

DETEKTOR CYFROWY.

Whioskujemy o dodanie kolejnego parametru oceny urzadzenia. Wsp6tczynnik DQE
jest miarodajng oceng kazdego cyfrowego detektora. Wskazuje on na ilogé informacji
zbieranej przez detektor, czyli okresla Jjako$¢ odwzorowania wykonanego badania na
uzyskanym obrazie diagnostycznym.

W interesie Zamawiajacego jest pozyskanie urzadzenia z detektorem cyfrowym o jak
najwyzszym wspotczynniku DQE.

~70% -
F Wartos$¢ wspdtezynnika DQE 65-70% - 0 pkt J

Powyzej 70% - 20 pkt

Ponad wyzej wskazane pytania dotyczace cyfrowego mammografu, pragniemy zwréocié
uwage, iz Zamawiajgcy promuje rozwigzanie jednego Wykonawcy. Wszystkie przyjete
parametry graniczne oraz ustalona punktacja wskazuja, iz Zamawiajacy dokonat juz
wyboru urzadzenia firmy HOLOGIC, a niniejsze postepowanie ma doprowadzi¢ tylko
do jego zakupu. Tym samym naruszone sq wszelkie zasady uczciwej konkurencii,
aprzede wszystkim obowigzek wydatkowania $rodkdw publicznych w sposéb
oszczedny i celowy. Dodatkowo Zamawiajacy przyznaje punkty w kryterium jakogci
nie uwzgledniajac parametrow zblizonych, a jedynie te, ktore urzadzenie HOLOGIC
spetnia w najwigkszym stopniu i dzigki temu uzyska najwiekszg liczbe punktow w danej
pozycji. Konkurencyjne urzgdzenie o parametrze nieznacznie 16znigcym si¢ nie otrzyma
zadnych punktéw. Tym samym ocena ta jest nieproporcjonalna. Nalezy rowniez
stwierdzi¢, ze Zamawiajacy przyznaje punkty za parametry technicznie i funkcjonalnie
nieistotne, a pomija parametry, ktére majg najwicksze znaczenie dla jakosci
wykonywanych badan i bezpieczefistwa pacjenta. Swiadczy to o tym, iz Zamawiajacy
nie jest zainteresowany zakupem urzadzenia o najlepszych mozliwych parametrach w
ramach przewidzianych $rodkow finansowych, a jedynie zakupem konkretnego z gory
wybranego urzadzenia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59

Dotyczy wzoru umowy.

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zmiane zapisu z projektu umowy paragraf 5 pkt 15 na:
»W okresie gwarancji Sprzedajacy zobowigzany bedzie do zapewnienia aktualizacji do
najnowszych wersji, dostarczonych w ramach przedmiotu zaméwienia, programéw
komputerowych, w terminie 30 dni od dnia opublikowania aktualizacji lub nowe;j
wersji, o ile aktualizacja ta bedzie miata istotny wplyw na prace urzadzenia, co zaleci
jego producent?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.



Pytanie nr 60.

Dotyczy SIWZ, Zalacznik nr 1, Zadanie nr 2 CYFROWY APARAT RTG TYPU
TELEKOMANDO, Oslony radiologiczne

Czy Zamawiajacy dopusci produkty ostony radiologicznej: ostona tarczycy oraz okulary
ze szklami ochronnymi, ktore posiadajg certyfikaty dla norm PN EN 61331-3:2014 oraz
w rozporzadzenie PPE 2016/425 ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Wszystkie odpowiedzi na pytania, ktére prowadzg do zmiany specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia nalezy traktowa¢ jako zmiany specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia w rozumieniu art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone zmiany specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia sg wigzace dla wszystkich wykonawcow biorgcych udzial w niniejszym
postepowaniu.
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